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LABORATORI ANALITIC VALLS

Acreditat per la Generalitat de Catalunya amb el n° 386
Inscrit en el Registre de Salut Ambiental i Alimentaria R2-105-97

Valls,14 de maig del 2021

AIGUES DE MONTBLANC

MURALLA ALFONS, 1
43400 MONTBLANC

Sol-licitant:

DADES DE LA MOSTRA:
Tipus de mostra: AIGUA POTABLE DE XARXA

Mostra presa per: PERSONAL TECNIC DEL PROPI LABORATORI (PNT 010 RM)

Poblacié: MONTBLANC

Lioc: 315806 02X-XARXA URBANA 3. REBOLL URB. LA CANAL
Data de mostreig: 15/04/21

Clor a la presa: 0,31

DADES DE L’INFORME:

Analisi sollicitat:

ANALISI COMPLERT D’AIGUA

N® mostra: 74248

Data arribada: 15/04/21
Data inici analisi: 15/04/21
Data finalitzaci6 analisi: 14/05/21

N° informe:

IN. LAV 2021/ 74248

A. PARAMETRES MICROBIOLOGICS

Valor paramétric
Parametre Unitats (RD 140/2003 i Resultats Métode analitic
RD 902/2018)

P . . S PNT 009 MIC
Escherichia coli UFC en 100 m! Abséncia Abséncia Filtracié de membrana
Enterococs UFC en 100 mi Abséncia Abséncia Re coPnljJeglilgﬂcﬁlMP
Clostridis perfringens N 3w PNT 003 MIC
(incloses espores) UFC en 100 ml Absencia Abséncia Filtracié de membrana
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B. PARAMETRES QUIMICS

N° Informe: LAV 2021/74248

Valor parameétric

Parametre Unitats (RD 140/2003 i Resultats Métode analitic
RD 902/2018)
Antimoni pg Sb/l 50 <3 PNT 213 Q
ICP-OES
Arsénic pg As /| 10 <3 PNT 213 Q
ICP-OES
Benzé ng /1 1,0 <0,5 Extraccié i CG
ISO 11423-2:1997
Benzo(a)piré ug /1 0,010 <0,001 PNT HPLC-01 HAP
Bor mgB/lI 1,0 <0,1 PNT 213 Q
ICP-OES
Bromat ng/l 10 <5 ISO 15061:2001
Cromatografia liquida idnica
Cadmi pug Cd /! 5,0 <1 PNT 213 Q
ICP-OES
Cianur pug CN /I 50 <20 PNT 031 Q
Espectrofotometria
Coure mg Cu /| 2 <0,15 PNT 213 Q
ICP-OES
Crom pug Cr/l 50 <4 PNT 213 Q
ICP-OES
1,2-Dicloroeta ug /1 3,0 <1 PNT 073 Q
Fluorur mg F /| 1,5 0,13 PNT 094 Q
Electrometria
Hidrocarburs Policiclics /1 0,10 <0,1 }
Aromatics (HPA)' K9 PNT HPLC-01 HAP
Mercuri pug Hg /1 1,0 <0,5 PNT 213 Q
ICP-OES
Niquel Ni/l 20 <10 PNT 213 Q
d HO ™ ICP-OES
Nitrats mg NO; /1 50 21 PNT 006 Q
Espectrofotometria
Nitrits mg NO, /| 0,5 <0,02 PNT 008 Q
Espectrofotometria
Total de plaguicides ug/l 0,50 <0,5 PNT 024 Q
Cromatografia Gasos
22.a. Plaguicides organics clorats:
2,4,5,6-tetachloro- pg /| <0,10 <0,05 PNT 024 Q
m-xylene Croma. gasos Det. masses
o-BHC ug /| <0,10 <0,03 c PNT 024 Q
roma. gasos Det. masses
B-BHC pg /1 <0,10 <0,03 PNT 024 Q

Croma. gasos Det. masses

! Suma de: Benzo(b)fluoranté, Benzo(ghi)perilé, Benzo(k)fluoranté, Indeno(1,2,3-cd)piré.
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N° Informe: LAV 2021/74248

Valor paramétric

Parametre Unitats (RD 140/2003 i Resultats Métode analitic
RD 902/2018)

y-BHC ng/l <0,10 <0,03 PNT 024 Q
i Croma. gasos Det. masses

5-BHC ug /1 <0,10 <0,03 PNT 024 Q
! Croma. gasos Det. masses
Heptachlor hg /1 =0,03 <0,02 Croman:\ell-srogzDit%asses

Aldrin ug /1 <0,03 <0,02 PNT 024 Q
Croma. gasos Det. masses
Heptachlor epoxide ng /1 <0,03 <0,02 Cmman"gog%‘:t?nasses
y-Chlordane kg /1 =0,10 <0,03 Croman':-srogzDthmasses
Endosulfan I ho /1 =0.10 <0,03 Cromal.:’gl;:l—ogzDit.Qmasses
Dieldrin hg /1 <0,03 <0,02 CromaP_c:\el;Iogzthcrlnasses

- /1 <0,10 PNT 024 Q
p.p-DDE Mg <0,03 Croma. gasos Det. masses

Endrin ug /1 <0,10 <0,03 PNT 024 Q
' Croma. gasos Det. masses
Endosulfan II ko /1 =0,10 <0,03 Cromapgﬁlog%:t.?nasses

- /1 <0,10 PNT 024 Q
p.p-DDD Hg <0,03 Croma. gasos Det. masses

i /1 <0,10 PNT 024 Q
Endrin aldehyde 1o <0,03 Croma. gasos Det. masses

Endosuifan sulfate ug /1 <0,10 <0,03 crome T 024 Q
roma. gasos Det. masses

- /1 <0,10 PNT 024 Q
P.p pDT hg <0,03 Croma. gasos Det. masses

Endrin ketone ug /1 <0,10 <0,03 Ao
roma. gasos Det. masses

Methoxychlor ng /1 0,10 <0,03 C PNT 024 Q
roma. gasos Det. masses

Decachlorobipheny! ng /1 <0,10 <0,03 come NT 024 Q
roma. gasos Det. masses

22.b. Plaguicides organics fosforats:

: PNT 024
Dichlorvos ng /1 0,10 <0,05 Croma. gaso(s)Det.Qmasses
Sulfotepp ug /1 =0,10 <0,08 Croma?g:\ell-srogzDgt%asses
Diazinon kg /1 =0,10 <0,08 CromaP;-srogzDgt?nasses
Trichloronate ng /1 0,10 <0,02 PNT 024 Q

Croma. gasos Det. masses
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N° Informe: LAV 2021/74248

Valor paramétric

Parametre Unitats (RD 140/2003 i Resultats Métode analitic
RD 902/2018)

i /1 <0,06 PNT 024 Q
Chlorpyrlfos ia 0,10 Croma. gasos Det. masses
Malathion ng /1 0,10 <0,05 PNT 024 Q

Croma. gasos Det. masses
Tokuthion ug /1 <0,10 <0,05 PNT 024 Q
Croma. gasos Det. masses
Tetrachlorvinphos ng /1 <0,10 <0,05 PNT 024 Q
Croma. gasos Det. masses
Prometron ug /1 <0,10 <0,03 PNT 024 Q
! Croma. gasos Det. masses
Atrazine Hg /1 <0,10 <0,05 PNT 024 Q
Croma. gasos Det. masses
Simazine Hg /1 <0,10 <0,05 PNT 024 Q
Croma. gasos Det. masses
Propazine pg/l <0,10 <0,03 PNT 024 Q
Croma. gasos Det. masses
Terbutryne Hg /| <0,10 <0,03 PNT 024 Q
Croma. gasos Det. masses
Ametryne ug/l <0,10 <0,05 PNT 024 Q
’ Croma. gasos Det. masses
Prometryne ug /| <0,10 <0,05 PNT 024 Q
Croma. gasos Det. masses
Plom ng Po /1 10 <3 PNT 213 Q
ICP-OES
Seleni ug Se /1 10 4 PNT 213 Q
ICP-OES
Bromodiclorometa ng /! 100 2 PNT 073 Q
Bromoform Hg /1 100 1 PNT 073 Q
Cloroform ug /1 100 4 PNT 073 Q
Dibromoclorometa Mg/l 100 3 PNT 073 Q
Tricloroeté + ug /1 10 <2 PNT 073 Q
Tetracloroeté
C. PARAMETRES INDICADORS
Bacteris Coliforms totals | UFC en 100 ml Abséncia Abseéncia i e
iltraci6 de membrana
Bacteris Aerobis a 22°C UFC Sensg GRMVS Abséncia PNT 001 MIC
anomals Recompte en placa
- 3+ PNT 213 Q
Alumini ug Al /1 200 <20 {CP-OES
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Ne Informe: LAV 2021/74248

Valor parameétric

Parametre Unitats (RD 140/2003 i Resultats Métode analitic
RD 902/2018)

Amoni mg NH," /| 05 <0,05 Essglog?o?ngﬁa
Clor combinat residual mg Cl,/ | 2,0 0,06 ;?;rg?nf’s:s
Clor lliure residual mg Cl,/ | 1,0 0,31 zr;‘lrg?ni:ﬁ
Clorurs mg CI' /| 250 14 M':{:'Jegze?ﬂgr
Color mg/l PCo 15 5 PNT 060 Q
Conductivitat a 20°C uS/cm 2.500 635 PNT 016 Q
Ferro Hg Fe /1 200 <60 PII\I;%L%Q
Manganés Hg Mn /| 50 <5 PII\I;_ZCJ1E%Q
Olor Ind. Dil. 3a25°C Lleugemmsnt £ PNT 021Q
Oxidabilitat mg Oy /| 5,0 0,41 o de':g“gpg]ﬂiganat
pH Unitats de pH 6,5-9,5 7,2 PNT 015 Q
Sabor Ind. Dil. 32 25°C Clsugetament AL
Sodi mg Na* /1 200 <5 el o
Sulfat mg SO /| 250 26 PNT 099 Q
Terbolesa UNF 5,0 0,44 PNT 007 Q
Calci mg /| - 62 PNT 213 Q
Magnesi mg /| - 39 PI?IJ:?JESS Q
Potassi mg /| - <5 PI?IC'I;,_ZO1E3S Q

Els parametres analitzats compleixen amb el Real Decret 140/2003 i Reial Decret 902/2018.
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Fidel Roig

Director Tecnic
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